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ÜBerDrucK FuNKtIONsPrÜFuNG

PrODuKteINweIsuNG

Ohr

KONtrOlle uND eINweIsuNG erFOlGt

DrucKPrÜFuNG BestaNDeN

emPFaNGsBestätIGuNG KuNDe

Die Druckprüfung mittels Dichtigkeitsprüfgerät zum nachweis der korrekten abdichtung der gehörschutzotoplastik wird durch einen hörakustiker oder entsprechend 
audiologisch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt und ist für beide Ohren separat auszuführen. 

1. Filterelement aus der gehörschutztoplastik entfernen.

2. Der flexible Luftschlauch wird knickfrei über die beiliegenden adapter mit der gehörschutzotoplastik verbunden. 

3. nachdem die gehörschutzotoplastik in den gehörgang eingesetzt wurde, wird bei start ein Überdruck im Restvolumen erzeugt. Je nach prüfsystem (Druckauf- 
 bau/Druckerhalt) ist der in der gebrauchsanleitung beschriebene ablauf zu beachten. 

4. Das Display des Messgerätes informiert über das ergebnis.

5. anschließend muss der Filter wieder eingesetzt werden. 

ist das ergebnis negativ, ist die platzierung der Otoplastik im gehörgang zu prüfen, zu korrigieren und anschließend zu wiederholen. Bei erneuter undichtigkeit ist die 
Firma auDia aKusTiK gMBh unverzüglich zu informieren, um in abstimmung eine nachbesserung oder neufertigung einzuleiten. gehörschutz der die Funktionsprü-
fung nicht besteht, darf nicht in Verkehr gebracht werden, dieser muss daher zum hersteller zurück oder vernichtet werden.

achtuNG: Die Funktionsprüfung ist für alle nach Din en 352 zugelassenen produkte vorgeschrieben und gemäß herstellervorgaben durchzuführen. Das ergebnis der 
Funktionsprüfung ist in schriftlicher Form an den hersteller (auDia) zu übermitteln. erst dann erfüllt das produkt die anforderungen der eu-Verordnung 2016/425 
über persönliche schutzausrüstung. 

ja

ja

gründliche einweisung zur handhabung sowie hinweis zur gebrauchsanweisung.

passgenauigkeit, Tragekomfort und sicherer halt wurden überprüft.

Das korrekte einsetzen und entnehmen des gehörschutzes wurde vorgeführt.

hinweise zur regelmäßigen pflege, sowie aufbewahrung bei nichtbenutzung. 

aufklärung der Folgen bei nichttragen des gehörschutzes, auch bei kurzzeitiger unterbrechung, ist erfolgt.

auf weitere gefahren wurde hingewiesen. 

hinweis zur nächsten Funktionsprüfung nach drei Jahren (liegt in Verantwortung des nutzers).

nein

nein

FuNKtIONsPrÜFuNG BestaNDeN

ja nein
(gemäß ausgabe des Dichtigkeitsprüfgerätes)
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